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  چکیده 
 اجسام خارجی هستند که در تماس ،د استفاده قرار می گیردایمپلنت های دندانی که جهت درمان بیماران بی دندان به طور چشمگیری مور :مقدمه

 اجزاء ساختاری آن باید به گونه ای باشد که کاربرد آن فاقد زیان برای بافت های اطراف ،مستقیم با استخوان می باشد و بخاطر داشتن این خصوصیت
 هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع خصوصیت سطحی .ه نمودجمله اجزاء ساختاری می توان به خصوصیت سطحی ایمپلنت ها اشار   از.آن باشد
 عمق پاکت و ،بر سه شاخص تحلیل استخوان، SLA (Sandblasted, Large grit, Acid-etched)  وTPS (Titanium Plasma Spray)ایمپلنت 

  . خونریزی حین پروبینگ بود
 نگر در سال آیندهبه روش د کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفته است که مسائل اخلافی آن مورد تائیاین مطالعه  :مواد و روش ها

 خونریزی حین ، انجام شد و سه شاخص تحلیل استخوانSLA مورد 39 و TPS ایمپلنت از نوع 56 در دانشکده دندانپزشکی مشهد بر روی 1385
اطلاعات رتبه ای حاصل از متغیرهای .  گیری و با یکدیگر در دو گروه مقایسه شدندپروبینگ و عمق پاکت یکسال پس از قرار دادن ایمپلنت ها اندازه

  .  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتندMann Whitney Uفوق توسط آزمون 
 کمتر SLAه در گروه  تفاوت معنی داری از نظر آماری نشان دادند بطوریکTPS و SLAمتوسط عمق پاکت و تحلیل استخوان در بین دو گروه  :یافته ها

  .)=510/0P( متوسط خونریزی حین پروبینگ در دو گروه معنی دار نبوداختلاف اما ) =003/0P و >001/0P ( بودTPSاز 
 . استفاده شودSLAاز ایمپلنت های با سطح تا حد ممکن با توجه به نتایج حاضر از این مطالعه می توان بیان نمود که بهتر است  :نتیجه گیری
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Introduction: Dental Implants used noticeably for treatment of edentulous patients, are foreign bodies installed in direct contact 
with bone. Therefore, their characteristics should not be harmful for surrounding tissues. Surface characteristics are one of the 
implant characteristics. This study was performed to evaluate the effect of two types of implant surface characteristics (TPS and 
SLA) on bone loss, pocket depth and bleeding on probing.  
Materials & Methods: This prospective study was approved by ethical committee of Mashhad University of Medical sciences and 
performed on 56 TPS (Titanium Plasma Spray) and 39 SLA (Sandblasted, Large grit, Acid-etched) implants in Mashhad dental 
school in 2006. Bleeding on probing, pocket depth and bone loss were evaluated one year after insertion. The data were collected and 
analyzed using Mann Whitney U test. 
Results: Mean bone loss and pocket depth were significantly different between SLA and TPS groups (P=0.003, P<0.001). They 
were lower in SLA group but no significant differences were found with respect to bleeding on probing (P=0.510). 
Conclusion:  Based on these findings, it is better to make use of implants with SLA surface coating.  
Key words: Dental implant, SLA, TPS. 
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 .SLA ،TPSایمپلنت دندانی، : ی کلیدیاژه هاو
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  مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از ایمپلنت های داخل استخوان 

 بازتوانی بیماران بی دندان کامل یا پارسیل موفقیت جهت
جایگزین کردن چشمگیری داشته است و توانسته است ضمن 

 حداقل تغییرات در دندانهای دیگر و ،دندانهای از دست رفته
 این پیشرفت از )1(.دهان ایجاد کندسایر بافت های داخل 

توسط دو گروه تحقیقاتی اسئواینتگریشن که لفظ  زمانی
Branemark و  Schroederدر )2و3(.عنوان گردید آغاز شد 

 سیستم های فی از انواع مختلمطالعات درازمدت که بر روی
 90حدود (ایمپلنت دندانی انجام شده است میزان موفقیت بالا 

   ساله نشان داده 10 تا 5در طی یک دوره را  )درصد
 به طور ها  در ده سال گذشته این ایمپلنت)4-6(.است

ای با دو روش یک مرحله ای و دو مرحله ای مورد   گسترده
   )7(.استفاده قرار گرفته است

 یک سری از مطالعات جهت ارزیابی 1980سال در اواخر 
 هدف از این مطالعات .سطوح تغییر یافته تیتانیوم شروع شد
 بود که (Non-coated) یگسترش سطوح تیتانیومی غیر پوشش

 برای 1(TPS) جایگزین سطح تیتانیوم پلاسما اسپری بتواند
 توسط متریکمطالعه هیستو. کاربرد کلینیکی در بیماران شود

Buser،پنج سطح تیتانیومی مختلف را در استخوانهای بلند  
آزمایشگاهی ارزیابی کرد و نشان داد که تشکیل خوک های 

  هنگامی2(SLA)اسید اچ -استخوان بر روی سطح سندبلاست
 )8(. پالیش شده مقایسه شد بیشتر بود و سطوحTPSکه با سطح 
 و همکارانش در Wilkeیومکانیکال که توسط بدر مطالعه 

 در (Removal torque)تباط با مقایسه میزان گشتاور برداشتی ار
 انجام شد گوسفندایمپلنت های تیتانیومی با سطوح مختلف در 

 6 این میزان در طی دوره ترمیم SLAنشان داد که در سطح 
 و N/cm600 ()9(ماهه به پانزده برابر اولیه افزایش می یابد

N/cm40(. مزایای سطح SLA در مقایسه با TPS در طی دوره 

                                                 
1. Titanium Plasma Spray 
2. Sandblasted, Large grit, Acid etched 

متریک روی هیستو با انجام مطالعه  Cochranترمیم توسط
 خصوصیات استئوفیلیک )10(.مندیبل سگ تشریح شده است

  که سطوح مختلف تیتانیومی In vitro در مطالعات SLAسطح 
بیشتر استئوبلاست را در کشت های بافتی حاوی سلولهای 

س نتایج این  بر اسا)11(.بررسی کرده اند تایید شده است
مطالعات تجربی که در بالا بدان اشاره شد مطالعات کلینیکی 

 هفته ای شروع 6 بعد از دوره ترمیم SLAبرای ایمپلنت های 
ی ب یافته های کلینیکی از دوره کنترل سه ساله نتایج مطلو.شد

 درصد از این نوع ایمپلنت ها 99  حدودرا از میزان موفقیت
مطالعه حاضر ارزیابی نتایج  هدف از )12-14(.نشان داد

 و SLAرادیوگرافی و کلینیکی ایمپلنت های تیتانیومی با سطح 
  .  می باشدTPSمقایسه آن با ایمپلنت های با سطح 

  مواد و روش ها
که مسائل اخلاقی آن مورد تصویب کمیته این مطالعه 

به اخلاف دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفته است، 
 جهت بررسی مقایسه دو نوع 1385 سال  در نگرآیندهطریقه 

  (Solid Screw ITI Implant)  ایمپلنتپوشش سطحی
ITI (Biohorizons Maestro Implant, External Idex)  از نظر

 4(BoP) بینگخونریزی حین پرو ،3(BL)میزان تحلیل استخوان 
 ینیروها پس از اعمال  یکسال.  انجام شد5(PD)اکت پو عمق 
 بیمارانی انتخاب شدند که ،ی این ایمپلنت ها بر رواکلوزالی

وجود مناطق بی دندانی دارای حجم :  بودند شرایط زیردارای
 مشابه دیروجود مقا ،کافی و مشابه از استخوان در هر دو گروه

  فکی  عدم وجود اختلالات،رستالکو ه  زنیو کافی بافت کراتی
 خارج مواردی که شامل .و داشتن یک نوع پروتز و یا دنچر

 یسمسند از بروک بودشدن بیماران از مطالعه شدند عبارت
 علایم ،پیکال و تحلیل شدیدآشدید و استئولیز شدید پری 

 استفاده از الکل و ، بیماری مخاطی،بیماری پریودنتال شدید
 بیمار 10 تعداد ، پس از احراز شرایط فوق.سیگار و حاملگی

                                                 
3. Bone Loss 
4. Bleeding on Probing 
5. Pocket Depth 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    

  
 209          3شماره  / 32 دوره / 1387سال / مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 

 39 در مجموع که سال 38با میانگین سن )  زن و یک مرد9(
 TPS ایمپلنت 56 بیمار که دارای 18 و SLAایمپلنت از نوع 

 ایمپلنت های آنان گذاشته ،پریودونتیستبودند و توسط یک 
شده بود انتخاب شدند و با توجه به اینکه یکسال بعد 

انجام  هاهای کلینیکی و رادیوگرافی روی ایمپلنت  ارزیابی
  . ن موقت چسبانده شدآنها با سما بنابراین  روکش ،شد می

فاکتورهایی که پس از یکسال از قرار دادن ایمپلنت و وارد 
 شامل موارد زیر ، بر آنان مورد ارزیابی قرار گرفتنیروکردن 

  :بود
که  Langبا توجه به نظر   : (BOP) بینگخونریزی حین پرو
 و نرمال شیوم اعمال شده در پریودنبینگاستفاده از نیروی پرو

 در اطراف BOP جهت ارزیابی )نیوتن 25/0(سالم 
 از این رو از پروب )15(های دندانی منطقی است ایمپلنت

  اینکار جهت (HU-Friedy) مزاستاندارد با درجه بندی ویلیا
 مورد  استفاده Bopروشی که برای ارزیابی . استفاده گردید

   )16(. بودMombelliقرار گرفت شاخص 
ه گیری میزان تخریب  جهت انداز: (BL)تحلیل استخوان 

 OPGاستخوان در اطراف ایمپلنت از رادیوگرافی پانورامیک 
فاصله پس از عمل قرار دادن با ایمپلنت تهیه شده بود و  بلاکه

یکسال بعد از (در زمان مطالعه ه نیز رادیوگرافی تهیه شد
استفاده گردید جهت کاهش خطاهای احتمالی و بالا  ،)عمل

: و نکته مد نظر قرار گرفت دقت اندازه گیری ددنرب
رادیوگرافی اولیه بیمار و رادیوگرافی بعدی هر دو در یک 
مرکز تهیه گردید و جهت ارزیابی میزان تخریب استخوان 

 ایمپلنت و اولین محل های تماس بین  شولدرفاصله بین
استخوان و ایمپلنت در سطوح مزیال و دیستال در کلیشه 

گردید و اختلاف آن به  محاسبه یسرادیوگرافی توسط کول
 همچنین .عنوان میزان تخریب استخوان در نظر گرفته شد

جهت کاهش دادن خطاهای احتمالی و حذف بزرگنمایی و یا 
 طول ایمپلنت که مشخص و ثابت است به ،کوچک نمایی

 در پلنتبعبارت دیگر اگر طول ایم. عنوان مرجع استفاده شد
ل واقعی آن بود تحلیل رادیوگرافی بزرگتر و یا کوچکتر از طو

 میزان اصلاح  همینایمپلنت تا کرست نیز بهاستخوان از لبه 
  . دیمی گرد

 ارزیابی و اندازه گیری فاصله : (PD) پاکت عمق پروبینگ
 در اطراف ایمپلنت با استفاده بین مارژین لثه تا شیار لثه ای

) بوبرابر با وزن پر( نیوتن 25/0 و با نیروی مزروب ویلیاپ
 . ن گردیدتعیی

  پارامتریغیراز آزمون  جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات
U Mann-Whitney 05/0 معنی داری سطح با=α استفاده 

  . حاصل شد زیر نتایج SPSSگردید و سپس توسط نرم افزار 
  یافته ها

ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافی دو نوع پوشش سطحی در 
SLA و TPS ایمپلنت نتایج زیر بدست آمد95 در .  

 تفاوت SLA و TPS بین دو گروه BOPدر مورد 
  .)=510/0P( داری وجود نداشت معنی

 TPS و SLAبین دو گروه ) PD(در ارتباط با عمق پاکت  
  .)>001/0P(تفاوت معنی داری مشاهده شد 

 اختلاف SLA و TPSدر تحلیل استخوان بین دو گروه 
  .)=003/0P(معنی داری یافت شد 

 
  
  

 در (BOP) بینگرتبه ای شاخص خونریزی حین پرومیانگین :  1جدول 
  TPS و SLAدو گروه 

 میانگین رتبه ای تعداد 

TPS 56  98/48  
SLA 39  59/46  

510/0P-value= 

  
  
  

 در دو گروه (PD)کت پامیزان و میانگین رتبه ای عمق :  2جدول 
SLA  و TPS  

 میانگین رتبه ای تعداد 

TPS 56  69/55  
SLA 39  96/36  

000/0P-value= 
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 در دو گروه (BL)میزان و میانگین رتبه ای تحلیل استخوان :  3جدول 
SLA  وTPS  

 میانگین رتبه ای تعداد 

TPS 56  94/56  
SLA 39  47/39  

003/0P-value= 

  

  
  بحث

بسیار واکنش پذیر بوده که در زمان خیلی تیتانیوم فلز 
دد و کوتاه وقتی در معرض هوا قرار می گیرد اکسیده می گر

ژن   به کرونسبت ، فعالغیر اکسیده هیلابه خاطر داشتن 
این خصوصیات سطحی ایمپلنت در . ت بالایی داردممقاو

 کاملاً ثابت ، انکوریج استخوانی بهترنتلاش برای بدست آورد
است که شده است و در این زمینه تنها مشاهدات کلینیکی 

ین را تعیسطحی  نوع خصوصیت ارزش تواند اعتبار و می
 در حقیقت استفاده از سطوح مختلف و متنوع )17(.کند

ها برای بدست آوردن اینتگریشن استخوانی بهتر و  ایمپلنت
در بین . سریعتر در مطالعات اخیر مورد بررسی قرار گرفته اند

بلاست و اسید سند ایمپلنت های با سطح ،سطوح بررسی شده
 در چندین ی اسپریپلاسمابا ایمپلنت های تیتانیوم اچ شده 

 نتایج رادیولوژیک این )18(.مطالعه حیوانی مقایسه شده است
 های قعیت در موSLAمطالعه نشان داد که ایمپلنت های 

Loading و Unloading بهتر از ایمپلنت های TPS می باشد .
 SLA نیز نشان داد که سطح یکستومتریدر عین حال نتایج ه

لیه نسبت به باعث افزایش تماس استخوانی در مراحل او
 در مطالعه حیوانی Buserبعلاوه .  می شودTPSایمپلنت های 

گزارش کرد که دوره ترمیم  SLAخود پیرامون ایمپلنت های 
 Removal torqueو متوسط  هفته 4این ایمپلنت ها در ماگزیلا 

 بالاتر است اما اختلاف معنی داری بین دو TPSآن نسبت به 
لینیکی مقاطع هیستولوژیک تهیه  از نظر ک)19(.نمودنسطح پیدا 

 که بطور موقتی جهت تکیه گاه SLAشده از ایمپلنت های 
(Anchorage)استفاده شده بود  در انسان  ارتودنسی

  )20(.بهتری را نشان داده استگریشن نتاسئوای

 خصوصیات سطحی بر میزان نسبیبا توجه به اثرات 
بی در بین  مطالعه حاضر جهت این ارزیا)21(،موفقیت ایمپلنت
که فقط از نظر سطح با یکدیگر ) TPS, SLA(دو نوع ایمپلنت 

 نتایج حاصل از .متفاوت می باشد، انجام شده است
های کلینیکی و رادیوگرافی نشان داد که به جز در  ارزیابی

 که اختلاف (BOP) پروبینگمورد شاخص خونریزی حین 
تغیرها م معنی داری بین دو نوع وجود نداشت در بقیه موارد

 . اختلاف معنی داری داشتند)اکت و تحلیل استخوانپعمق (
 اول میلیمتر در سال 2/1اگر چه وجود تحلیل استخوان در حد 

 اما در این مطالعه میزان تحلیل )22(معمول بنظر می رسد
 در هر دو گروه .تر از این حد بودماستخوان در هر دو گروه ک

 50 و SLAد از گروه  درص2/82(میزان تحلیل استخوان اندک 
متوسط تحلیل استخوان کمتر از یک ، TPSدرصد از گروه 

 متوسط تحلیل SLAگروه در  و در عین حال )میلیمتر داشته
  .)=003/0P( بود TPSاستخوان کمتر از گروه 

نتایج حاصل از این مطالعه منطبق با تحقیق انجام شده  
کلینیکی  می باشد که در این مطالعه اثرات Roccuzzoتوسط 

 بیمار به مدت یکسال 32را در ) SLA وTPS( نوع ایمپلنت ود
اکت پبررسی و تفاوت معنی داری در شاخص های عمق 

و تحلیل استخوان ) TPS در 03/3 نسبت به SLA در 9/2(
پیدا ) TPS میلمتر در 77/0 نسبت به SLA میلیمتر در 65/0(

اوت بود ف با مطالعه حاضر مت BOPالبته در شاخص )23(.نمود
 و همکارانش بر روی Giovanniی که توسط دیگردر مطالعه 

 انجام گرفت میزان از دست رفتن استخوان SLA ایمپلنت 67
 بود که با مطالعه حاضر تطابق 72/0 تا 5/0پس از یکسال 

   )8(.دارد
دلایلی را که می توان به دارا بودن مزایای فوق در گروه 

SLA می باشد ارتباط داد به شرح ذیل:  
 توسط میکروسکوپ الکترونی TPS و SLAمقایسه سطح 

   با توجه به پروسهSLAنشان داده است که سطح 
Larg grit blasting دارای خشونت بیشتری نسبت به TPS 

علاوه بر آنکه باعث شده است زمان  مسئله باشد که این می
 کاهش (SLA) هفته 6-8 به (TPS) هفته 13ترمیم را از 

ن فسفاتاز نیز تاثیر گذاشته است للکاآ بر فعالیت )23و8(دهد www.SID.ir
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 بیشتر SLAبطوریکه فعالیت الکالن فسفاتاز در روی ایمپلنت 
 می باشد که این به نوبه خود باعث افزایش TPSاز 

و در مراحل اولیه  )8(شود استئوبلاست های تمایز یافته می
 همچنین مطالعات )10( استخوان می گرددسباعث افزایش تما

 و فاکتور رشد تغییر ندینشان داده اند که میزان پروستاگلان
یافته که باعث افزایش سرعت ترمیم و تشکیل استخوان 

  )24(.باشد نیز می TPS بیشتر از SLAشود در سطح  می
  ر ب می تواند  همچنین  رافیوگپمیکروتو  نکه به ای با توجه

ی تعداد و مرفولوژی پاهای کاذب چسبنده سلول و جهت گیر
 و مهاجرت سلولها دگذارب تاثیر )ت هااستئوبلاس ( هاسلول

راهنمایی نماید را بداخل پیت های موجود در سطح ایمپلنت 
 بنابراین آشکار )17(، رشد استخوان را افزایش دهدنتیجهو در 

می شود که این خصوصیات با توجه به دارا بودن میکروپیت 
  .  باشدTPS بیشتر از SLAدر 

ایای بالا در مورد سطوح ایمپلنت با خشونت در حالیکه مز
رتب است لیکن تم) TPS در مقایسه با SLA عمدتاً(زیاد 

. مطالعاتی نشان دهنده معایبی نیز برای این سطوح می باشد
Murrayو همکاران گزارش کردند که سطوح خشن معایبی  
ج یونی و افزایش چسبندگی ماکروفاژها و ی افزایش لیکهمچون
   )25(.حلیل استخوان را دارا می باشدمتعاقباً ت

 فیبرونکتین Adsorptionهمچنین گزارش شده است که 
   )26(. از سطوح صاف می باشدرروی سطوح خشن کمت

 سریعی بر راست که به طوگلیکوپروتئین یک فیبرونکتین 
 ده و در نتیجه باعث چسبیدن سلولهایبیسطوح سخت چس

   )27(.دیگر می شود
لنتهای با خصوصیت سطحی جدید به ایمپ حاضردر حال 

 یمان توپوگرافی قبله که دارای  ارائه شده استSlactiveنام 
است ولی برای فائق آمدن بر مشکلات فوق خصوصیات 

قبل را تغییر داده است که به صورت  سطح ایمپلنت شیمیایی
 عمل می کند و در نتیجه باعث تئینجذب اختصاصی پرو

زانشیال مانند استئوبلاست ها چسبیدن سلولهای با منشاء م
  )28(.شود می

  نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر می توان بیان 
نمود که یکسال پس از اعمال نیرو بر ایمپلنت های با سطوح 

اکت پعمق   میزان تحلیل استخوان وSLA و TPSمختلف 
و بود  TPS کمتر از گروه SLAبطور معنی داری در گروه 

در دو گروه تفاوت ) ینگبخونریزی حین پرو( BOPن میزا
  . شتداری ندا معنی

 ،Slactiveپیشنهاد می شود با توجه به ارائه سطح جدید 
  .  مقایسه شودآننتایج فوق با 

  تقدیر و تشکر
با تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه و مرکز تحقیقات 
دانشکده دندانپزشکی که در انجام این تحقیق ما را یاری 
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